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• endoscope souple à canaux multiples

• source lumineuse et caméra latérales

• canal érecteur terminal pour guider les
instruments d’endothérapie (cathéter,
pinces à biopsie, aiguille …)
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Introduction (1)

❖ Cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques (CPRE)

• examens d’exploration des voies 
biliaires et pancréas

• recherche et traitement de calculs,
de rétrécissements tumoraux ou
inflammatoires

vésicule biliaire

pancréas

estomac

canal hépatique

canal
pancréatique

canal cholédoque

duodénum

canal cystique

❖ Vidéo-duodénoscope

canal érecteur
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Introduction (2)

❖ CPRE et risque d’infection

• Duodénoscope = DM ré-utilisable, non stérilisable car thermosensible

Nettoyage + Désinfection de niveau intermédiaire
• immédiatement après l’acte endoscopique
• exigences réglementaires (instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1
/2016/220 du 4 juillet 2016) et instructions des fabricants
• nettoyage minutieux du canal érecteur (brosses, écouvillons
spécifiques)

• Prélèvements microbiologiques programmés (1 fois/3 mois) ou ponctuels
attestent de l’efficacité du procédé de nettoyage-désinfection.

• Cas de transmissions croisées de bactéries BHRe telles les EPC
rares mais reportés : Carbonne et al., 2009 ; Frias et al., 2013; Muscarella et al.,
2014 ; Kola et al., 2015.
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Investigation d’un cluster de transmission 
à EPC OXA-48 

dans le service de gastroentérologie, 
du 29/08/2017 au 07/09/2017
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Alerte initiale

➢ le 10/09/2017 :
diagnostic fortuit d’une bactériémie à Klebsiella pneumoniae OXA-48, chez Mme LUC,
(hémoculture positive)
sans facteur de risque BHRe

 Hypothèse d’une transmission manuportée exclue
 Élément commun : CPRE avec vidéo-duodénoscope Olympus TFJ Q180V (N°22)

➢ Déclenchement d’une enquête par EOH

autre hopital

Cs

Cs : consultation
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Mesures immédiates de prévention de la transmission croisée EPC 
OXA48

➢ Signalement e-sin

➢ Recherche de cas contact
parmi les patients ayant subi une CPRE entre le 29/08 et le 10/09
 dépistage rectal pour recherche d’EPC

➢ Séquestration du DD N° 22 pour contrôles microbiologiques le 11/09/2017
prélèvement canal par canal sans désinfection préalable 

résultats : prélèvements négatifs pour la flore totale
et pour la recherche de germes pathogènes et BHRe

➢ Contrôles microbiologiques des autres duodénoscopes (n=3 – TJF-Q180V et TFJ-160VR)
résultats : prélèvements négatifs

➢ Suspension des CPRE sauf urgences non transférables

➢ Audit des pratiques endoscopiques 
résultats : aucune dérive ou dysfonctionnement

➢ Déclaration de matériovigilance DD N°22

➢ Double procédure complète (manuelle + LDE) lorsqu’une CPRE est réalisée sur un 
porteur connu BHRe



Identification de 5 cas secondaires
Alerte Alerte

août-17 sept-17

Jours … 222324 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 …

M. ALV. ▼   RAD
13H lit 25 - IDE dédiée 13G lit 90 - IDE dédiée lit 4

Mme LUC. ▼ ▼   Décès

lit 63/57
lit 3 
sectorisation

Mme TOU. ▼ RAD  (Cs) – 18/10/17
13H lit 35

Mme LY. ▼ RAD  (Cs)
13H lit 24

Mme BRE. Cla. ▼  RAD
4CD lit 56 lit 2 13G lit 6 sectorisation

M. PUJ. Mar. ▼ RAD  RAD

13H lit 25/34 13G lit 4 sectorisation

Identification Statut date type résultats identification
ALV porteur connu 29/08/2017 31-août prélèv. rectal positif KP OXA-48

LUC Cas 1 30/08/2017 10/09/2017 hémoculture positif KP OXA-48

TOU Cas 2 31/08/2017 18/10/2017 prélèv. rectal positif 2 E.Coli OXA-48

LY Cas 3 04/09/2017 25/09/2017 prélèv. rectal positif (KP + E.Coli + E.cloacae)  OXA-48

BRE Cas 4 05/09/2017 12/09/2017 prélèv. rectal positif (KP + E.Coli ) OXA-48

PUJ Cas 5 07/09/2017 19/09/2017 prélèv. rectal positif (2   KP  + E.Coli ) OXA-48

ROQ 07/09/2017
25/09, 03/10, 

11/10, 06/11/17
prélèv. rectal négatif

Patient Date CPRE avec 

duodénoscope 

N°22

Prélèvement Recherche EPC OXA-48

▼ CPRE

 dépistage

 prélèvement clinique
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Caractérisation moléculaire EPC OXA – 48
Séquençage NGS - Illumina

Isolement

QiaSymphony
SP

Kit Nextera XT,
Illumina

Extraction
ADNg

Fragmentation
et indexage

Qualification
des banques

Séquençage Analyses
bioinformatiques

TapeStation
4200, 
Agilent Technologies

MiSeq, Illumina
44 M reads

• Quality trimming
• SPAdes assembly

• Identification , typage ST,
résistance, plasmide

•Typage cgMLST

CGE, Center of 
Genomic
Epidemiology, 
Danemark

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR177k8sjaAhVFtxQKHUXPBFkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.illumina.com/products/by-type/sequencing-kits/library-prep-kits/nextera-xt-dna.html&psig=AOvVaw1lXVjPQxZtv4WHseL9lYEK&ust=1524315067953265
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC18Pl8cjaAhVJtRQKHVbfBRwQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.fr/70977583-Theme-identification-des-bacteries-formant-dans-le-lait-de-vache-pasteurise.html&psig=AOvVaw0ENbAWxiHUQaEIcUePN09s&ust=1524314931250988
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6osKU-sjaAhVBzxQKHZZeBiYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.slideshare.net/GenomeRef/exploiting-long-read-sequencing-technology-to-build-a-substantially-improved-pig-reference-genome-sequence&psig=AOvVaw0Iv_jqilCyeszntkw8ydIY&ust=1524317084482730
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPhrad-8jaAhVCbxQKHXERDtIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ridom.de/seqsphere/&psig=AOvVaw1EVKvtqYxJcJEgbbYWtsNf&ust=1524317438139233


Cas Index
ALV.

10/09 12/0931/0807/06

… //…

19/09 18/1025/09

Cas 4 
BRE

Cas 5
PUJ

Cas 3
LY

Cas2
TOU

K.P.
ST 101

pOXA-48

ST 88
pOXA-48

Cas Index
ALV.

Cas 1
LUC

Résultats de caractérisation génomique des EPC OXA-48

ST new
pOXA-48ALV_07/06

ALV_31/08
LUC.
LY.

PUJ. C3GR

BRE.

2288
3

3

PUJ. C3GS

E.coli ST 540
pOXA-48

ST 1432 + 59
pOXA-48

E.cloacae ST 108
pOXA-48

Conclusion : 
• lien génétique entre les souches KP OXA-48 du cas index et de 4 patients contact

 clone épidémique et transmission avérée

• transfert plasmidique de la résistance aux carbapénèmes du clone épidémique KP-
ST101 vers des entérobactéries commensales
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Bilan et conclusions
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▪ L’investigation  épidémiologique et moléculaire a conclu à une transmission d’EPC 
vraisemblablement  via le duodenoscope TFJ Q180V

en dépit d’une stricte adhérence au nettoyage et désinfection 
et de prélèvements microbiologiques positifs

▪ Séquestration de l’endoscope
1ere expertise Olympus : RAS
2nde expertise indépendante Biotech Germande : RAS
+ contrôle microbiologique négatif

 Séquestration définitive

▪ Maintien de la double procédure complète (manuelle + LDE) lorsqu’une CPRE est
réalisée sur un porteur BHRe

non satisfaisant car cible les BHRe
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Discussion (1)
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Méthodes de prélèvement et de culture
défaut sensibilité pour identifier la contamination de l’endoscope

Protocole standardisé en février 2018 validé par le CDC et la FDA 
avec un prélèvement plus précis autour de l’extrémité distale
= solution pour un meilleur prélèvement et une meilleure détection ?

❖ Maitrise du risque infectieux lors de  CPRE reste un défi

Architecture hautement complexe des duodénoscopes
canal érecteur avec cavités difficiles d’accès lors du nettoyage

Plusieurs alertes de sécurité et procédure de nettoyage (2015-2016)

Les duodénoscopes à tête amovible ou jetable sont - ils une alternative à privilégier ?
Vers des duodénoscopes à usage unique ?
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Discussion (2)
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❖ Apport du séquençage haut débit pour déterminer la clonalité ou non d’une souche 
lors d’une épidémie

▪ pouvoir discriminant +++

▪ interprétation plus aisée que pour les approches d’électrophorèse en champs 
pulsé

▪ ajout des souches au fur et à mesure de l’investigation

▪ développement d’outil bioinformatique Plascope adapté pour l’investigation de 
transmission plasmique (G. Royer et al., Microbial Genomics, in review )
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Conclusions
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❖ Epidémie EPC OXA-48 souligne les limites actuelles des prélèvements 
microbiologiques réalisés sur video-duodénoscope TFJ-Q180V lors de CPRE

❖ Nécessité d’améliorer la sensibilité des prélèvements 

❖ Intérêt des outils de séquençage haut débit pour conclure aisément 
en situation d’épidémie
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