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DECLARATION DE LIENS D’INTERETS

Pas de lien d'intérét




Patients mucoviscidose : Ecologie infectieuse particuliere : Staphylococcus aureus

puis Pseudomonas aeruginosa -> inhalation d’antibiotiques, de bronchodilatateurs

par 'intermédiaire d’'un nébuliseur

Durée d’utilisation et entretien des appareils régis par des recommandations
-> Reprises par le CRCM apres validation par I’EOH

OBJECTIFS

Explorer le lien entre prélevements pulmonaires du patient, pratiques d’entretien et
contamination du dispositif

Auto-
guestionnaire
prospective se crée et rempli par
déroulant sur six 32 patients et
mois leur famille lors
de leur
consultation

observationnelle,
descriptive,

Microbiologique
des nébuliseurs

Analyses

Cliniques (age,
sexe, VEMS,
expectoration
respiratoire)

Evaluation




RESULTATS

Pratiques
s 12/32(37,5%) durée d’ouverture moyenne > 6 mois
s 3/32(9,37%) nettoyage non effectué
-> Contaminations fongiques supérieures (p=0,008)
s 100 % désinfection appareils démontés
 Technique : Eau bouillante non déminéralisée (5/32)->
Contamination fongique supérieure (p=0,001) vs stérilisateur
biberon 84 %

* Temps désinfection < 15 minutes (13/32) -> Contamination

fongique supérieure (p=0,047) T

5:17%
B Extremement contraignhant

1:3%

M Pas contraignhant
M Peu contraignant

B Tres contraignant
Extremement utile 23 (74 %) ; Tres utile 8 (26 %)



RESULTATS

Taux de contamination moyen des

nébuliseurs par consommables _ :
2500 Microorganismes

indicateurs dans les
nébuliseurs :

Candida albicans (n=7),
Aspergillus fumigatus

(n=3), Stenotrophomonas
maltophilia (n=1),
Rhodotorula mucilaginosa
(n=1), Escherichia Coli

(n=1), Enterococcus

Embout Réservoir Tamis Valve Couvercle Faecalis (ﬂ=1)
buccal médicaments d'inspiration

B Contamination bactérienne m® Contamination fongique

3 patients : méme micro-organisme (Candida albicans) dans
I'’expectoration et le nébuliseur




* Conscience de la place de l'entretien de |'appareil de nébulisation
dans la prévention de l'infection

* Méme si microorganisme non pathogene en majorité retrouvé
-> Reste un réservoir éventuel si mal nettoyé ou entretenu 1

* Education du patient basée sur méthode harmonisée et étapes claires

* Nouvelles recommandations d’entretien en cours
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